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纳米银羟基磷灰石复合涂层的生物安全性研究
张 敏1，施更生1，林海升1，陈再鸿1，史建陆2，林昌健3
［摘要］ 目的 研究纳米银羟基磷灰石的细胞毒性。方法 采用能快速、准确、敏感地评价细胞增殖率和细胞毒性的 MTT
比色法，以纳米羟基磷灰石为对照组，纳米银羟基磷灰石为实验组，在材料浸提液中，分别检测人牙周膜成纤维样细胞的相对
增殖率。另观察细胞在扫描电镜中的形态，从而分析比较涂层表面对细胞的毒性。结果 与纳米羟基磷灰石相比，纳米银羟
基磷灰石涂层中的纳米银粒子直径在 200 ～ 400 nm 时体外细胞培养显示表现出较高的细胞增殖率，细胞毒性趋于 0 级，显示
其具有良好的生物活性。结论 纳米银羟基磷灰石涂层无细胞毒性。
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Abstract: Objective To study the cytotoxicity of a Nano-Ag /HAp composite coating on titanium surface． Methods A Nano-Ag /
HAp composite coating was deposited on the surface of pure titanium by electrochemical deposition． In vitro celluar responses of the
PDLF to the coating were also evaluated by MTT assay． Conventional HAp coatings and commercially pure titanium were taken as con-
trol． Results The Nano-Ag /Hap bioceramic coating has good crystallization and homogeneity on nano-scale surface morphology． The
PDLF culture exhibits satisfactory bioactivity． Conclusions The Nano-Ag /HAp bioceramic coating on titanium surface has promising
prospects in the future clinical application．
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割成 10 mm ×10 mm ×1 mm 的钛板，分为 3 组，每 6
个试件为 1 组，经 600、800、1 000、1 200、1 500#砂纸
逐级打磨后，在丙酮、乙醇和 3 次蒸馏水依次超声清
洗各 15 min。在 1∶1 浓硫酸和浓盐酸混合液中浸泡
1 h，以除去钛板表面的氧化钛，并形成氢化膜保护
其不被氧化。以沉积银颗粒的钛板为工作电极阴
极，1 cm × 1 cm 铂片为对电极，饱和甘汞电极做参
比电极。电解液组分为无水 CaCl2，NaH2PO4，Ag-
NO3 和 KI，控制电位为 － 1． 30 V，室温下沉积 10
min。复合电沉积后的得到的材料是纳米银 /二水合
磷酸氢钙( DCPD) 复合涂层。经 75 ℃ 2． 5 mol /L
NaOH 中 水 浴 3 h，使 纳 米 银 /二 水 合 磷 酸 氢 钙
( DCPD) 转化为 Nano － Ag /HAp 复合涂层。在整个
制备过程中主要发生以下 5 种反应。在高浓度的碘
化钾溶液中，银离子发生络合反应:
Ag + + 4I －→AgI3 －4 ①





－→2HPO2 －4 + H2↑ ②
HPO2 －4 + Ca
2 + + 2H2O→CaHPO4·2H2O( DCPD) ③
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同时银离子发生还原反应:
AgI3 －4 + e
－→ Ag↓ + 4I － ④
随后将 DCPD 在 75 ℃ 的碱液中水浴加热 3 h
后转化为 HAp，反应如下:
10CaHPO4 + 12NaOH→ Ca10 ( PO4 ) 6 ( OH ) 2 +
4Na3PO4 + 5H2O ⑤
1． 2 实验细胞株、试剂及设备
实验用人牙周膜成纤维样细胞( PDLF) 培养: 采
集来自我院正畸青少年拔除的健康前磨牙，冲洗 3
遍，刮取牙根中 1 /3 处的牙周膜剪成 1 mm3 大小的
组织块，均匀地铺于培养瓶底培养。待组织块贴牢
瓶底后轻轻翻转培养瓶，继续培养，每 4 天换液 1
次，直至细胞从组织块周围游出、传代后取第 4 ～ 6
代细 胞 进 行 实 验。实 验 用 10% 的 小 牛 血 清 的
DMEM 培养液( Gibco，美国) ，0． 25% 胰蛋白酶( Gib-
co，美国) ，磷酸盐( PBS) 缓冲液; 噻唑蓝( Serva，美
国) ，二甲基亚砜( 上海金山化工厂) ; 96 孔板( Cos-
ter，美国) ; 酶联免疫检测仪( Bp800，Biohit，美国) ;
超净工作台( YJ － 875DA 型，苏净集团安泰公司制




照试件表面积与浸提液量之比为 2 cm2 /ml 的比例，
在小培养皿中分别放入 DMEM 培养液和试件，放入
37 ℃恒温培养箱中，静置浸提液 24 h 后备用。材料
浸提液的制备，依据 GB /T 16886． 12 － 2000 ( ISO
10993 － 12: 1996) “医疗器械生物学评价第 12 部
分: 样品制备与参照样品”进行。将密度为 5 × 103
个 /孔的 PDLF 悬液以 100 μl /孔接种于 96 孔板中，
每组 6 孔，置于恒温培养箱中培养 24 h，待贴壁后分
别加入 100 μl 浸提液; 阴性对照组加入 100 μl 新鲜
培养液，然后放入上述环境中培养 48 h。每孔加入
5 g /L 噻唑蓝 20 μl，继续培养 4 h，然后吸弃原液，加
入二甲基亚砜 200 μl，震荡 10 min，使用酶联免疫检
测仪在波长 490 nm 处测定吸光度值。
1． 4 细胞毒性评价
计算细胞的相对 增 殖 度 ( relative growth rate，
RGR) 。RGR( % ) = 试样组吸光度值 /空白对照组
吸光度值 × 100% 。
1． 5 电子扫描电镜观察细胞形态
以 5 × 104 个 /ml 细胞悬液接种于材料表面，在
恒温培养箱中培养，于第 3 天随机取出 1 份样本固
定: 用 PBS 清洗材料 1 次，0． 1 mol /L 的磷酸缓冲液
清洗 2 次，在 4 ℃下用 2． 5%的固定液固定 2 h，用 4
℃的 0． 1 mol /L 的磷酸缓冲液清洗 3 次，每次 5 min
( 加入缓冲液，适当晃动使之均匀，弃缓冲液，换新
缓冲液，洗 3 次也只需要 5 min) 。梯度脱水: 浸泡在
不同的梯度乙醇溶液中 2 次，每次 10 min，梯度浓度
和顺序分别为: 30%，50%，70%，90%，100%。浸泡





采用 SPSS11． 0 统计软件包对数据进行处理，数
据用表 珋x ± s 示，采用单因素方差分析 ( one － way




表 1 显示了对 Nano － Ag /HAp 涂层采用 MTT
比色法测定的吸光度值、细胞相对增殖率及毒性分
析结果。表 2 结果显示，Nano － Ag /HAp 涂层对牙
周膜成纤维样细胞无毒性。
表 1 两种材料及对照组的细胞相对增殖率
Tab 1 RGR of PDLF in extraction fluid of
Nano-Ag /HAp coating
( 珋x ± s，n = 6)
实验材料 吸光度
HAp 组( Ⅰ) 0． 332 ± 0． 013
Nano-Ag /HAp 组( Ⅱ) 0． 354 ± 0． 042
阴性对照组( Ⅲ) 0． 388 ± 0． 026
注: 实验组与阴性对照组比较，P ＜ 0． 05
表 2 两种材料及对照组的细胞毒性分级
Tab 2 Cytotoxicity of PDLF in extraction
fluid of Nano-Ag /HAp coating
( 珋x ± s，n = 6)
实验材料 RGR( % ) 毒性分级
HAp 组( Ⅰ) 85． 3 ± 8． 6 1
Nano － Ag /HAp 组( Ⅱ) 93． 1 ± 6． 9 0
阴性对照组( Ⅲ) 100． 0 0







实验制备的 Nano － Ag /HAp 复合涂层具有良好的
生物活性。
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图 1 细胞贴附 Nano-Ag /HAp 的 SEM 图( × 2 000)
Fig 1 SEM of PDLF attachment and proliferation
on electrodeposited Nano-Ag /HAp ( × 2 000)
图 2 细胞贴附 Nano-Ag /HAp 的 SEM 图( × 5 000)
Fig 2 SEM of PDLF attachment and proliferation












度稀释液对 L － 929 均有毒性，当浓度≤25 g /L 时
已无毒性。本项实验结果显示，当涂层中纳米银颗
粒含量为 1． 04% 时，人的牙周膜成纤维样细胞的





























在 50 ～ 80 nm，与纳米晶体之间呈广泛紧密接触，且
有明显的沿纳米晶之间沟隙延伸的趋势。说明纳米
银羟基磷灰石复合涂层细胞毒性很小。
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